
ATENCIÓN: 

L100-3282 REV B ALCANCE DE MOVIMIENTO PARA MOVER Y ANCLAR LA MESA 

  

Image Diagnostics ha mejorado recientemente el diseño de las mesas vasculares móviles añadiendo un pedal 

de bloqueo de dirección delantera, con el que se puede mover la mesa en cualquier dirección con facilidad.  

Cuando se accionan ambos pedales, la base de la mesa no se moverá en ninguna dirección.  De esta manera, se 

obtiene la estabilidad lateral necesaria mientras se coloca o se retira al paciente.  Si levanta el pedal delantero y 

bascula el pedal posterior hacia atrás, desbloqueará el mecanismo y podrá mover la mesa en todas direcciones. 
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¡ADVERTENCIA! 
Antes de colocar a un paciente sobre la mesa, siempre coloque los pedales de 

movimiento de las ruedas (el delantero Y el trasero) en la posición 

"BLOQUEO".  Si no lo hace, podría provocar la muerte o lesiones graves. 
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