
ATENȚIE: 

L100-3904 VER A INTERVALUL DE MIȘCARE PENTRU DEPLASAREA ȘI ANCORAREA MESEI 

Image Diagnostics a îmbunătățit recent designul meselor noastre vasculare mobile prin 

adăugarea unei pedale de blocare a direcției frontale pentru a permite ca masa să fie deplasată 

cu ușurință în orice direcție.  Atunci când ambele pedale sunt activate, baza mesei nu se va 

deplasa în nicio direcție.  Acest lucru asigură stabilitatea laterală necesară în timpul 

urcării/coborârii pacienților de pe masă.  Ridicarea pedalei din față și balansarea pedalei din 

spate spre înapoi va debloca și va permite deplasarea în toate direcțiile. 
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AVERTISMENT! 
Înainte de urcarea unui pacient pe masă, reglați întotdeauna pedalele 

de mișcare a roților din față ȘI din spate în poziția "LOCK" (BLOCARE).  

În caz contrar, se poate produce decesul sau vătămări grave. 
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